


 qLabs® Vet
Guia de Início Rápido

Aviso: Leia o Manual do Usuário
Antes de utilizar o qLabs® Vet, leia atentamente o 
Manual do Usuário.

Aviso: Digite O Nº Do Chip De Código Correto Da Tira De 

Escolher o tipo de teste, insira a tira de teste no medidor na 

o ponto redondo no medidor. Em seguida, insira o número 
do Chip de Código correto da tira de teste. O número do 
Chip de Código pode ser obtido diretamente digitalizando o 
código unidimensional na etiqueta da embalagem, ao 
digitalizar, por favor posicione a área de deteção de forma a 
abranger o código de barras verticalmente e próxima do 
código de barras, ou introduzindo manualmente. Quando o 
número do Chip de Código da tira de teste não 
corresponde às informações no Chip de Código, uma 
janela pop-up irá surgir indicando que “As informações no 
Chip de Código não corresponde”. Se o número do Chip 
de Código tiver expirado, uma janela pop-up irá surgir 
indicando “O Chip de Código expirou”.

Aviso: Adicione o Sangue de Forma Adequada
Quando o processo de aquecimento tiver termiando, o 
medidor emitirá um aviso sonoro e irá pedir ao usuário 
que aplique a amostra de sangue. Não adicione a 
amostra antes que isso lhe seja requisitado. A amostra 
deve ser aplicada no intervalo de dez minutos.

O incumprimento das instruções no Guia de Início Rápido e no 
Manual do Usuário pode induzir a resultados de teste errados.

Que A Tira De Teste Está Intacta

completamente carregado e que a tira de teste não está 

interromper o teste. NÃO utilize tiras de teste defeituosas 
para realizar o teste.
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Aviso: Para testar sangue total recolhido com uma 
seringa.
Desinfete o local com um algodão embebido em álcool 
antes de recolher a amostra. Em seguida, recolha a 
amostra de sangue após o álcool volatilizar completa-
mente. Se o álcool não volatilizar completamente, pode 
causar hemólise e levar a resultados imprecisos.

Aviso: Para testar sangue total anticoagulado citrado
Quando recolher sangue, tente minimizar a excitação 
do animal de estimação. A aplicação de boas técnicas 
de recolha de sangue pode aliviar a dor do animal de 
estimação e assegurar resultados de teste precisos.

Aviso: Não Mova O Medidor
Antes da amostra ser adicionada, descarte a primeira 
gota de sangue e, em seguida, adicione a amostra de 
sangue na zona de amostra da tira de teste para 
começar o teste. NÃO aplique a amostra duas vezes. 
NÃO mova o medidor ou a tira de teste durante o teste.

Aviso: Restabelecer o Intervalo Alvo
Os resultados do teste podem variar entre sistemas. Ao 
usar o sistema qLabs® pela primeira vez, deve ser 
restabelecido um novo intervalo alvo. O novo intervalo alvo 
pode diferir do intervalo que estabeleceu anteriormente 
com outros sistemas.
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Intervalo de Referência

Item SuperiorInferior Unidade

TP
TTPa
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